Erlangen, 20.03.06

Stellungnahme zur Beurteilung des biologischen Priifumfangs des
Proterra Cerol Fliissigwachs GE 120

Herstellung und Vertrieb des Wachses durch Hesse GmbH & Co., D-59075 Hamm

Es wurde eine Beurteilung des biologischen Priifumfangs gemé&B EN ISO 10993-1:2003
durchgefiihrt.

Fur den bestimmungsgeméaBen Gebrauch des Produkts ist ein Kontakt mit intakter Haut
Uber einen Zeitraum von weniger als 24 h vorgesehen. Zur Beurteilung der
Biokompatibilitat wird deshalb ein Zytotoxizitatstest gemaB EN ISO 10993-5 (1999) als
ausreichend erachtet.

Der Erkenntnisgewinn weiterer Biokompatibilitdtspriifungen mit diesem Produkt steht
einem unnotig hohen Schaden der Versuchstiere gegeniiber. Gem&aB EN ISO 10993-1:
2003 Kapitel 3.6 und EN ISO 10993-1: 2003 Kapitel 5.1 b) 7) wird deshalb auf die
Durchfiihrung derartiger Priifungen in diesem Fall verzichtet.

Art und Umfang der durchgefuhrten Priifungen entspricht den Anforderungen gemaR
EN ISO 10993-1:2003.
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Dr. D. Scheddin (Geschaftsfiihrer Fa. CYTOX)




Prifberichtsnummer: 1SO 200603-00435

Prifbericht

Test auf Toxizitat im Materialextrakt

Prifberichtsnummer: ISO 200603-00435
Durchgeftihrt im Auftrag von:

Hesse GmbH & Co.
Warendorfer StraBe 21

D-59075 Hamm

Prifobjekt: 20.03.06

Proterra Cerol Flissigwachs GE 120

Herstellung und Vertrieb des Lackes durch:
Hesse GmbH & Co.

Warendorfer Strafe 21
D-59075 Hamm

Eingang des Priifmaterials: 07.03.06 Durchfiihrung der Prifung: 17.03.06

Ergebnis: Das Proterra Cerol Fliissigwachs GE 120
wirkt nicht zytotoxisch.
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Beschreibung und Durchfiihrung der Priifung:

Angewandte Norm(en): ISO 10993-5 (1999); EN 30993-5: (1994)

Das Material wurde insteril 48 h bei 37°C und 5 % pCO, in Extraktionsmedium (DMEM
inklusive Antibiotika ohne FCS) extrahiert. Das Oberflachen-Volumen-Verhiltnis betrug 2
cm?/ml Extraktionsmedium. Nach Abschluss der Extraktion wurde das Extraktionsmedium
sterilfiltriert und mit sterilem FCS supplementiert (Endkonzentration: 10 % FCS im
Extraktionsmedium). Das FCS-supplementierte Extraktionsmedium wurde steril auf
vorkultivierte L929-Mausfibroblastenzellen gegeben und 48 h bei 37°C, 5 % pCO,
inkubiert. Der Extrakt wurde in vier Verdiinnungsstufen (90 %, 30 %, 10 % und 3,3 %)
vierfach parallel gepriift.
Als toxische Positivkontrolle wurde Triton X 100 verwendet, welches zu L929-Zellen
zugegeben wurde (Endkonzentration 1 %). Als nichttoxische Negativkontrolle diente
Zellkulturmedium. Gemessen wurde der Proteingehalt nach der Bradfordmethode.

Ergebnisse:
Extraktionstest: Proteingehalt nach 48 h Inkubation
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Messwerte Proteingehalt n=4
pg/ml Triton 1 % Medium Extrakt 90 % Extrakt 30 % Extrakt 10 % Extrakt 3,3 %
Mittelwert 5,09 48,77 4822 50,68 47 20 47 58
Standardabw. 1,96 1,52 2,10 2,82 1,59 2147
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Der Wert der Positivkontrolle (Triton X 100, 1 %) liegt mit 10,4 % des
Negativkontroliwertes (Medium) im gliltigen Bereich unterhalb von 35 % relativ zur
Kulturmediumkontrolle.

Materialien, deren Extrakte eine Verminderung des Proteingehalts von L929-Zellen um
mehr als 19 % relativ zur Negativkontrolle bewirken, werden als zytotoxisch bewertet.
Dies ist bei keiner Extraktkonzentration der Fall. Der Extrakt zeigt keine zytotoxische
Reaktion.

Ergebnis: Das Proterra Cerol Fliissigwachs GE 120
wirkt nicht zytotoxisch.

Erlauterungen / Interpretationen:
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Prifung durchgefiihrt von: = j £ Pt

genehmigt durch: s
( Dr. D. Scheddin / Geschaftsfiihrer CYTOX)

Hinweis: Die auszugsweise Wiedergabe des Untersuchungsberichtes ist ohne schriftliche Genehmigung von
CYTOX nicht gestattet.
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